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Sorumlusu

Rapor kayrt numarast BP200 l 57- l

Cihazrn tam adr Neffes 1000 U HAVA TEMIZLEME CIHAZI CNFS 1000 U)

Cihazlruhsat sahibi Form Endiistri Tesisleri Sanayi A.$.

Uriin tipi Aktif madde igermeyen biyosidal i.iriinler

Kullanlm alanl Hava dezenfeksiyonu

Kabin iizellikleri (boyut) Kabine ait ozellikler Ek-l'deki gemada belirtilmigtir.

UV lamba iizellikleri 2 adet UV-C lamba, 2x25 watt

Hepafi ltre iizellikleri Setfil Hepafiltre, Filtre srnrfi H13,457 x 610 mm

Aerosol boyutu 4-10 pm

Srcakhk-nem 24 "C-o 50

Uygulama siiresi I 5. 30. 60 dakika

Deneme baglangrg ve bitig tarihi 27 .0 | .2021 -02.02.2021

De[erlendirme

Neffes 1000 u HAVA TEMiZLEME CIHAZI (NFS 1000 U)
cihazr belirtilen test kogullannda 60 dakika stirede Cladosporium
sphaerospermum DSM 104846 organizmasrnda >4,15 log azalma
sa$amrgtrr.
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MiKRoBiYoLoJiK DENEME SONUQLARI

GB 2155 l-3, 2009,ASHRAE, 20l4a,ISO 15714, 2019

Aktif Hava drnekleme /Merck MAS 100HAVA ORNBTT.ENTE METODU

Hava ornekleme yontemi ve ddkme plaka ydntemiPLAK SAYIM YONTEMi

C ladospor ium sphaer o spelmum DSM 1 04846TEST ORGANiZMALARI

26'C (+1),5-7 gtiniNTUSASYON SICAKLIGI VE
SURESi

Potato Dextrose AgarKULLANILAN BESIYERLERi

7 giin PDA besiyerinde geligtirilen organizmadan 10'-l0o olacak gekilde

spor slispansiyonu haztrlanmtgtrr. Bu siispansiyon test edilecek cihaztn

bulundu[u test kabininin igerisine, 4-10 pm boyutunda aerosol geklinde

ptisktirttilmti$ti.ir. Kendili[inden azalan fungus miktannrn belirlenmesi

amacryla 15 dakikahk periyotlarda hava <irnekleme cihazr ile besiyeri

igeren petrilere hava drnekleri ahnmrgtrr (Kontrol denemesi). cihaz

galrgtrnlmadan <ince (0. dakika) ve cihaz gahqtrrrldrktan sonra cihazn

teknik dzelliklerine uygun periyotlarda, hava drnekleme cihazr ile tekrar

petrilere hava tirnekleri ahnmtgtrr. Petriler 26+loc'de 5-7 giin inkiibe

edildikten sonra koloniler sayrlmrgtrr. Kontrol denemelerinde elde edilen

zamana ba$h azalma "Uygulama Oncesi" tablosunda verilmigtir. Burada

zamana ballt olarak elde edilen diigiigler Uygulama sonrastnda elde edilen

logaritmik azalma deperinden gtkan lm r;ttr.

Kendiliginden azalma (logRx) = Kontrol denemesi 0. dakikadaki fungus

sayrsl (logNK0) - Kontrol denemesi t. dakikadaki fungus sayrsr (logNKt)

Azalma miktan (logR) t0. Dakikadaki fungus sayrsl (logNs)

Kendililinden azalma(logRK)l - Uygulama sonrasl fungus sayrsr (logN1)
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iiriiniin Adr Rapor Tarih ve No 02.02.2021 8P200157-l

MiKROBIYOLOJiK ETKiNLiK RAPORU

*Uygulama oncesinde organizma yo$unlu$un da zamana baglr kendiliginden olan azalma da sonuglara

yansrttlmtgttr.

NEffCS IOOO U HAVA TEM|ZLEME CiHAZI (NFS
1000 u)
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TEST ORGANIZMA Sl (C ladosp orium sphaer osp ermum)

Uygulama Oncesi

Siire (dk) Koloni sayrsr (kob/m3) Logl0
Baglangrg saytsma gdre

kendili[inden azalma
(Logl0)

0 3,5 x 105 5,54

15 8,2 x l0a 4,91 0,63

30 4,8 x l0a 4,68 0,86

60 7,9 x 103 3,90 1,64

Uygulama Sonrasr

Siire (dk) Koloni sayrsr (kob/m') Log10
Azalmal-ogl0-

Kendili[inden azalma*

0 6,2 x 105 5,79

t5 5,0 x 103 3,70 1,46

30 4,0 x l0'l 2,60

60 Ureme Goriilmedi 0,00 >4r15
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[triiniin Adr

EK 1: Kabine ait gema ve iilgiiler

NEft.CS IOOO U HAVA TEMiZLEME CIHAZI (NFS

1000 U) RaPor Tarih ve No

NNIXNONiYOLOJiK ETKiNLiK RAPORU

02.02.202r BP200157-l
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NEffCS IOOO U HAVA TEMIZLEME CIHAZI (NFS

l00o u)
Q2.02.202r BP200ls7-l

Mikrobiyoloj i Laboratuvan Sorumlusu

Prof. Dr. Mustafa ATE$

Rapor Tarih ve No
Urilniin Adr

rvrirc.oniYotoJiK ETKiNtiK RAPORU

NOT:

l.Analiz sonuqlan sadece getirilen numuneleri kapsamak'tadr'

2.Analizsonuglan yazrh ve gorsel yayur araglannda higbir gekilde reklam amaglt kullanrlamaz'

3.Bu rapor, laboratuvann yazth tmiolmadan ktsmen kopyalanrp golahlamaz'

4.lmzastz.v e kagesiz raporlar geqersizdir'

S.Numune al ma i glemi laboratuvanmrzl n sommlu I u punda deii ld i r'

Prof. Dr. Giiven Ozorruin
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