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Rapor kayrt numarasr BP200158-1

Cihazrn tam adr Neffes 400 u FIAVA TEMIZLEME CIHAZT (NFS 400 u)

Cihazlruhsat sahibi Form Endiistri Tesisleri Sanayi A'$.

Uriin tipi Aktif madde igermeyen biyosidal tiri.inler

Kullantm alanl Hava dezenfeksiyonu

Kabin 6zellikleri (boYut) Kabine ait 6zellikler Ek-1'deki gemada belirtilmigtir'

UV lamba iizellikleri 1 adet W-C lamba, 25 watt

Ilepafiltre iizellikleri Setfil Hepafiltre, Filtre smrfi Hl3,305 x 305 mm

Aerosol boyutu 4-10 pm

Srcakltk-nem 24 "C-Yo50

Uygulama siiresi I 5, 30 ve 60 dk.

Deneme baglangrg ve bitig tarihi 27 .0 1 .2021 -02.02.2021

Deferlendirme

Neffes 400 u HAVA TEMIZLEME CLHAZI (NFS 400 U) cihazr

belirtilen test kogullarrnda 60 dakika stirede Cladosporium

sphaerospermum DSM 104846 organizmasr igin 3,15 log azalma

sa[lamrgtrr.
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MiKRoBiYoLoJiK DENEME SONUQLARI

METOT GB 2155 l-3, 2009,ASHRAE, 2014a,ISO 1 5714, 2019

HAVA ORNETIPVE METODU Aktif Hava drnekleme /Merck MAS 100

PLAK SAYIM YONTEMi Hava cirnekleme yontemi ve dokme plaka ydntemi

TEST ORGANIZMALARI Cladospor ium sphaerospermum DSM I 04846

iNruenSYON SICAKLIGI VE
SURESi

26 "C (+l ), 5-7 gi.in

KULLANILAN BESiYERLERI Potato Dextrose Agar

METOT OZET]

7 giin PDA besiyerinde geligtirilen organizmadan 105-106 olacak gekilde

spor siispansiyonu hazrlanmtgtr. Bu siispansiyon test edilecek cihazrn

bulundu[u test kabininin igerisine, 4-10 pm boyutunda aerosol geklinde

piisktirti.ilmiigtiir. Kendili[inden azalan fungus miktanntn belirlenmesi

amacryla 15 dakikahk periyotlarda hava <irnekleme cihazr ile besiyeri

igeren petrilere hava ornekleri altnmtgttr (Kontrol denemesi). Cihaz

galrgtrrrlmadan once (0. dakika) ve cihaz gahgtrnldrktan sonra cihaztn

teknik ozelliklerine uygun periyotlarda, hava ornekleme cihazr ile tekrar

petrilere hava ornekleri altnmrgttr. Petriler 26t1oC'de 5-7 giin inki.ibe

edildikten sonra kolonller sayrlmrgtrr. Kontrol denemelerinde elde edilen

zamana ba$lr azalma "Uygulama Oncesi" tablosunda verilmigtir. Burada

zamana bagh olarak elde edilen diigtigler Uygulama sonrasmda elde edilen

logaritmik azalma de$erinden grkanlmrgtrr.

Kendili[inden azalma (logRs) : Kontrol denemesi 0. dakikadaki fungus

sayrsr (logNK0) - Kontrol denemesi t. dakikadaki fungus sayrsr (logNKt)

Azalma miktarr (logR) [0. Dakikadaki fungus sayrsr (logNo)

Kendililinden azalma (logR6)l - Uygulama sonrasr fungus sayrsr (logN,)
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*UVC uygulamasr dncesinde organizma yo[unlu[undazamana balh kendilipinden olan azalma da

sonuglara yansrtrlmrgttr.
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TEST ORGANiZM ASI (C I ado s p or ium s p haero s p ermum)

Uygulama Oncesi

Si.ire (dk) | fotoni sayrsr (kob/mr)
I Baglangrg saYtstna gore

Logl0 | kendilieinden azalma

| (Loe10)

0 3,5 x 105 5,54

15 8,2 x 104 4,97 0,63

30 4,8 x 104 4,68 0,86

60 7,9 x 103 3,90 r,64

Uygulama Sonrasl

Siire (dk) | fotoni sayrst (kob/m3) Log'o | .",1ruffih":lh"_

0 6,2 i.105 5.79

l5 7,2 x 103 3,86 1,30

30 1.1 x 103 3,03 1,90

60 l0 1,00 3,15
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EK 1: Kabine ait gema ve iilgiiler

300+900-r

Uriiniin Adr
NEffES 4OO U HAVA TEMIZLEME CIHAZT

rNFS IOOO U)
02.02 2021 8P200158-r
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NOT:

l. Analiz sonuglan sadece getirilen numuneleri kapsamaktadrr.

2.Analiz sonuglarr yazil.r ve gdrsel yayrn araglannda higbir gekilde reklam amagh kullanrlamaz.

3.Bu rapor, laboratuvann yanh iuri olmadan krsmen kopyalanrp go$altrlamaz.

4.imzasrz ve kagesiz raporlar gegersizdir.

S.Numune alma i glemi laboratuvanmrzrn sorum I ul upunda de$i ld ir.

Prof. Dr. Giiven 6ZOefuin

Neffes 1000 U FIAVA TBMIZLEI\IIE CIHAZI (NFS
1000 U) RaPor Tarih ve No
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